
Da bi vam omogočili priročno in enostavno 
kateterizacijo smo za vas razvili  

GentleCathTM GLIDE, hidrofilni urinski kateter  
z novim pakiranjem, enostavnim za uporabo.
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Kako uporabljati GentleCath™ Glide
hidrofilne urinske katetre?

Podatki za naročanje

�•�  Najprej si umijte roke, nato prepognite  
 vrečko s tekočino, kot je prikazano  
 na slikah:

 -  S prepogibanjem in stiskanjem (pri tem  
pazite, da ne boste prepognili čez polovico  
vrečke, saj lahko voda sicer odteka  
v napačno smer) (slika a).

 - Kazalec položite na vrečko (pribižno  
  na polovici). S palcem prepognite  
  vrečko okoli kazalca in stisnite (slika b).

 -  Pustite, da tekočina odteče navzdol 
v embalažo.

�•� Embalažo lahko z modrim samolepilnim   
 trakom prilepite na katerokoli suho površino  
 (slika c).

•� Prepričajte se, da bo kateter namočen  
 v tekočini. Odprite embalažo tako, da odlepite etiketi na strani, kjer je konektor (slika d).

�•� Kateterizacija brez dotikanja se lahko izvaja z uporabo modrega trakca (slika e).  
 Po potrebi se lahko moder trakec pred ali med kateterizacijo odstrani (slika f).
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Opis

Ženski hidrofilni
kateter 
s priloženo
tekočino

Moški hidrofilni
kateter 
s priloženo
tekočino
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